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Restaurações em dentes vitais envolvem cuidados operatórios para preservar 
a integridade pulpar, uma vez que a elevação da temperatura pulpar pode resultar 
em danos celulares. A síntese de heat shock proteins (HSP) é umas das formas de 
se avaliar a severidade do trauma sofrido pela polpa dental em consequência de um 
estresse térmico. Esta pesquisa avaliou in vitro danos celulares produzidos pelo 
estresse térmico gerado sobre a cultura de células macrófagos RAW 264.7 devido 
ao uso de fotopolimerizadores LED – Valo Led (Ultradent Products Inc) e Bluephase 
G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.) – de alta irradiância. As células foram irradiadas com os 
LED diretamente sobre a base da placa de cultivo celular de 24 poços sem ou com 
interposição de dentina e resina gerando os seguintes grupos: G1 – grupo controle; 
G2 – Valo; G3 – Valo e dentina; G4 – Valo e dentina e resina; G5 – Bluephase; G6 – 
Bluephase e dentina; G7 – Bluephase e dentina e resina. Avaliou-se o metabolismo 
celular - pelo ensaio de MTT-, a produção de óxido nítrico (NO), a morfologia celular 
pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise da expressão gênica da 
HSP 70 pelo teste de Polymerase Chain Reaction em tempo real (PCR) de cada 
grupo. Os dados de MTT e NO foram avaliados pelos testes não-paramétricos 
(Kruskal-Wallis e Mann-Whitney) e os de PCR por testes paramétricos (ANOVA e 
Tukey). Resultados: os grupos G2 e G3 resultaram nos menores valores para 
metabolismo celular quando comparados com o G1 (p<0.05); os grupos G4, G6 e 
G7 apresentaram valores de metabolismo celulares estatisticamente superiores ao 
G1; a produção de óxido nítrico foi baixa para todos os grupos, porém o grupo G1 e 
o G7 apresentaram valores estatisticamente superiores aos demais grupos (p<0.05); 
os grupos G2, G3 e G5 apresentaram células com menor número de 
prolongamentos entre elas e presença de restos/fragmentos celulares evidenciando 
morte celular; os grupos G2 e G5 foram os únicos que apresentaram dados 
estatisticamente superiores quando comparado com o grupo G1 para a expressão 
gênica da proteína HSP 70. Os resultados sugerem que a irradiação com os LED 
induz vias de sinalização para reparar o tecido celular danificado. Contudo, estudos 
adicionais são necessários para melhor evidenciação dos resultados obtidos, visto 
que este é um estudo in vitro. 
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Vital tooth restorations involve operative care to preserve pulp integrity, since 
raising the pulp temperature can result in cellular damage. The heat shock protein 
synthesis (HSP) is known as a way to evaluate the severity of the trauma suffered by 
the dental pulp as a result of thermal stress. The present study evaluated in vitro cell 
damage caused by thermal stress generated on RAW 264.7 cell culture due to the 
use of high irradiance LED - Valo Led (Ultradent Products Inc) and Bluephase G2 
(Ivoclar Vivadent Ltda.). The cells were irradiated with the LED units directly on the 
base of the 24-well cell culture plate without or with dentin and/or resin interposition 
generating the following groups: G1 - control group; G2-Valo; G3 - Valo and dentin; 
G4 - Valo and dentin and resin; G5-Bluephase; G6 - Bluephase and dentin; G7 - 
Bluephase and dentin and resin. Samples from each group were used to evaluate 
cell metabolism by the MTT assay, nitric oxide (NO) production, cell morphology by 
scanning electron microscopy (SEM) and analysis of the gene expression of HSP 70 
by the real time Polymerase Chain Reaction (PCR) test. MTT and NO data were 
evaluated by non-parametric (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney) and RT-PCR data 
by parametric tests (ANOVA and Tukey). According to the results, it was possible to 
observe that the G2 and G3 groups resulted in the lowest values for cellular 
metabolism when compared to the G1 (p <0.05). The G4, G6 and G7 groups had 
statistically higher values of cellular metabolism than the G1. The production of nitric 
oxide was low for all groups, and the G1, as well as G7, presented statistically higher 
values than the other groups (p <0.05). In the analysis of the cell morphology, the 
G2, G3 and G5 groups presented cells with less number of extensions between them 
and presence of cell debris/fragments evidencing cell death. Analysis of the gene 
expression of HSP 70 demonstrated that the G2 and G5 groups were the only ones 
that presented statistically superior data when compared to the control group for the 
gene expression of the HSP 70 protein. The results suggest that the irradiation with 
the LED induce signaling pathways to repair damaged cell tissue. However, 
additional studies are needed to better demonstrate the results obtained, since this is 
an in vitro study. 
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As Heat shock proteins (HSP) foram descobertas pela primeira vez em 1962 
(1). Elas são um conjunto de proteínas sintetizadas por células do organismo em 
resposta ao estresse celular (2). As expressas pelos mamíferos são classificadas em 
cinco famílias de acordo com o peso molecular, porém as HSPs mais estudadas 
são: HSP90, HSP70 (ou HSP72) e HSP27 (1).  
Sabe-se que as HSPs mantêm a homeostase e são expressas 
fisiologicamente em resposta a vários tipos de estresses (3, 4). Ou seja, diversos 
estímulos induzem a síntese de HSPs, não somente estímulos térmicos (5). Porém, 
a alteração na expressão gênica celular que leva a síntese das HSPs é a 
característica mais marcante de resposta ao choque térmico (6). A síntese das HSPs 
pela polpa dental ocorre em resposta a tensões ambientais - dano ou estresse 
pulpar. Situações clínicas, como: lesões cariosas, preparo cavitário e outros 
estímulos químicos, físicos e mecânicos, nos quais a polpa é submetida, estimulam 
a expressão destas proteínas.   
A HSP mais conhecida é a HSP70 e existem relatos de que ela está presente 
no cérebro (7), no coração (8) e na polpa dentária (9). Estas proteínas são 
encontradas na polpa durante uma série de condições estressantes incluindo: o 
desenvolvimento (9), a formação da dentina reparadora (10), o preparo da cavidade 
(11), após o reimplante dentário (12) e a movimentação ortodôntica (13).  
O estresse térmico é um dos estresses mais severos para a polpa dentária 
durante os procedimentos restauradores (14). Ele modula a degradação de 
numerosas proteínas e sinaliza a apoptose (3). Por outro lado, segundo os autores 
Lindquist & Craig (1988), citados por Schlesinger (1990) (3), a resposta ao choque 
térmico é a reação de proteção celular para a variedade ambiental de estímulos 
patológicos. Porém, as HSPs são críticas para a sobrevivência celular e medeiam 
vários mecanismos de ação, incluindo a regulação da transcrição de fatores pró-
inflamatórios. O grau de HSPs expressas pelas células pode estar relacionado com 
a severidade do trauma sofrido pela polpa, essas podem ser um importante 
marcador para avaliar a extensão do trauma pulpar em estudos experimentais (2).  
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As alterações na temperatura pulpar também podem induzir reações 
inflamatórias. Níveis elevados de alguns mediadores inflamatórios podem causar 
reações inflamatórias humorais ou celulares levando a necrose celular e, 
consequentemente, a sintomas clínicos e terapêuticos (15). Fatores pró-
inflamatórios, como o TNF-α, IL-1β, estimulam as vias da inflamação podendo levar 
a progressão da destruição tecidual (16).  Além disso, estes dois mediadores podem 
desencadear a via de sinalização de outros mediadores inflamatórios, entre estes a 
da IL-6, uma das primeiras citocinas liberadas nos momentos iniciais da inflamação 
(17).  
Sabe-se que o aparelho fotopolimerizador utilizado durante os procedimentos 
odontológicos é fator crucial para a geração de calor. A maioria dos 
fotopolimerizadores utilizados hoje são os aparelhos com tecnológica LED – light 
emitting diode – que apresentam muitas vantagens em comparação com outros tipos 
de fotopolimerizadores, tais como: gerar menos calor, maior resistência ao 
superaquecimento, vida útil longa e menores diâmetros de saída de luz (18).  
Na tentativa de reduzir o tempo clínico e melhorar o grau de conversão dos 
monômeros resinosos, aparelhos fotopolimerizadores de alta potência de luz foram 
desenvolvidos. Alguns destes aparelhos alcançam a potência de 3000mw/cm² (19), 
como o Valo Led (Ultradent Products Inc). Porém, o aumento da intensidade de luz e 
o tempo de exposição são fatores de risco para o aumento da temperatura pulpar e 
consequentes danos térmicos (18).  Além da alta intensidade de luz emitida, alguns 
destes fotopolimerizadores apresentam amplo espectro de comprimento de onda, 
por exemplo, o Valo Led – 395 - 480nm (19) – e o Bluephase G2 – 385 - 515 nm (20) 
–, a faixa destes comprimentos de onda coincide com os comprimentos de onda da 
luz ultravioleta (100 – 400 nm), o que parece ser preocupante, pois a radiação 
ultravioleta é danosa para as células do organismo. Além disso, muitos clínicos 
utilizam o modo de alta intensidade mantendo o tempo indicado pelo fabricante para 
fotopolimerização de cimentos, por exemplo, não levando em consideração a 
irradiância do aparelho e dose de energia necessária para fotopolimerização. 
Visto que o calor excessivo, igual ou superior a 5,6 ºC (21), pode gerar danos 
irreversíveis para a polpa dentária, desde a ressecamento da dentina até a necrose 
pulpar, esta pesquisa avaliou in vitro o estresse térmico gerado pelos 
fotopolimerizadores LED – Valo Led (Ultradent Products Inc) e Bluephase G2 
(Ivoclar Vivadent Ltda.) – em cultura de células de macrófagos durante a 
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fotopolimerização. Mensurou-se o nível de estresse térmico gerado pela avaliação 
de alterações no metabolismo e na morfologia celular, da análise do estresse 




































2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 ALTERAÇÕES TÉRMICAS 2.1
 
Diferentes procedimentos clínicos podem gerar efeitos térmicos no tecido 
pulpar. Tratamentos clínicos como laserterapia para sensibilidade dentinária, 
preparo cavitário utilizando laser ou com instrumentos de alta rotação, tratamentos 
restauradores utilizando aparelhos fotopolimerizadores são alguns exemplos de 
procedimentos clínicos que alteram a temperatura dentária (22–24). Durante a 
fotopolimerização de resinas compostas, a reação exotérmica e a absorção de 
energia durante a irradiação podem causar importante aumento de temperatura na 
câmara pulpar, que tem sido relatada variar de 2,9 a 7,8ºC (25, 26). 
A transferência de calor para a polpa dental é influenciada por inúmeros 
fatores, como a morfologia dental, tipo de material restaurador fotopolimerizável (cor, 
espessura, composição, porosidade), tempo de fotopolimerização, espessura 
remanescente de dentina, circulação pulpar e perfusão sanguínea (23, 24). O fluxo 
sanguíneo abundante na polpa também pode ajudar a dispersar o calor e ajudar a 
evitar danos pulpares devido ao aquecimento (27). 
O comportamento térmico dos dentes é um processo de condução de calor, 
juntamente com os processos fisiológicos do dente (fluxo de fluido dentinário e fluxo 
sanguíneo pulpar). As propriedades termofísicas dos dentes variam entre diferentes 
camadas (esmalte e dentina) e dependem de suas microestruturas. A condutividade 
térmica da dentina humana diminui com a crescente fração de volume dos túbulos 
dentinários. O fluxo de líquido dentinário dentro dos túbulos, quando aquecido, 
também pode aumentar a condução de calor dentro da polpa, mas quando as luzes 
dos fotopolimerizadores são desligadas, a diminuição da temperatura da polpa é 
mais pronunciada quando a taxa de fluxo é maior (24). 
A irradiação que causa elevação da temperatura e excede o limiar da 
tolerância pulpar causará danos térmicos à polpa dentária. Estudos anteriores 
demonstraram que o tecido pulpar saudável não é prejudicado termicamente se o 
equipamento for utilizado dentro dos parâmetros apropriados para que qualquer 
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aumento de temperatura dentro da polpa dental permaneça até 5,6ºC (22, 21). Este 
limite de aquecimento foi descrito pela primeira vez em um estudo in vivo realizado 
por Zach and Cohen (1965) (21), em que, uma fonte de metal foi aplicada na 
superfície do esmalte de dentes de macacos Rhesus, isto induziu a necrose em 15% 
das polpas avaliadas. Quando esse aumento atingiu 11ºC, o quadro de necrose foi 
observado em 60% dos animais.  
Por ser circundada por estrutura dentinária rígida e receber irrigação vascular 
somente através do ápice radicular (sem fornecimento colateral), a polpa é um órgão 
de baixa resiliência e por isso não responde bem a aumentos de temperatura.  
Sensibilidade pós-operatória, dor ou mesmo necrose pulpar são efeitos adversos 
intimamente relacionados ao aquecimento (24, 28).  
Estudos in vitro têm demonstrado que, no entanto, as células pulpares podem 
sobreviver ao estresse térmico, possivelmente devido ao aumento da síntese de 
proteínas choque térmico (28, 29) e a espessura remanescente de estrutura dentária 
(30, 31).  
 
 HEAT SHOCK PROTEIN 2.2
  
As Heat Shock Proteins ou proteínas de estresse são um conjunto de 
proteínas expressadas por todas as organelas de células eucarióticas (32). Estas 
proteínas são divididas em famílias de acordo com o peso molecular, entre elas 
estão a HSP 90, HSP 27, HSP 70, HSP 60 e outras (33, 34).    
As HSP protegem as células de diversos tipos de danos, sendo expressas em 
resposta ao calor e a outros estresses celulares. Têm papel na recuperação celular 
precoce e aumentam a taxa de sobrevivência das células. Além disso, elas são 
importantes em outros processos celulares e bioquímicos mesmo em situações não 
estressantes, ajudam no dobramento correto de peptídeos novos e dos 
desnaturados (o conceito de chaperones moleculares), assim como, no catabolismo 
de proteínas anômalas, prevenindo interações indesejáveis (33, 28). 
Em condições normais, as HSPs têm múltiplas funções celulares. Elas estão 
envolvidas no transporte de proteínas intracelulares, na ativação de vias regulatórias 
específicas, medeiam a ativação de fatores de transcrição, na replicação do DNA, na 
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seleção de proteínas para degradação, na sinalização intracelular e na apresentação 
de antígenos (28). 
A família da HSP 70 é a uma das classes de HSP mais estudadas. Esta 
família inclui a HSP 70 induzida pelo estresse e a HSC 70 que é constitutivamente 
expressada. As HSP 70 são potentes anti-apoptóticos e pro-proliferação de 
proteínas (35).  A expressão de HSP70 induzida pelo estresse bloqueia a via 
apoptótica em diferentes níveis. HSP70 reduz ou bloqueia a ativação de caspases e 
suprime o dano mitocondrial e a fragmentação nuclear (36). Porém, a sua indução 
deve ser rigorosamente controlada, uma vez que sua presença persistente pode 
afetar negativamente a homeostase protéica e funções intracelulares (35). Kitamura 
et al. também sugerem que a HSP 70 desempenha função na inibição de apoptose, 
além de possibilitar a cicatrização celular da polpa dental (37).  
 
 FOTOPOLIMERIZADORES LED 2.3
 
O uso de light emitting diode (LED) no comprimento de onda azul como 
método alternativo de fotopolimerização surgiu no início da década de 90 com o 
intuito de resolver problemas obtidos com aparelhos halógenos de quartzo 
tungstênio (QTH), como a redução da eficácia ao longo do tempo (38).  Os principais 
objetivos dos LEDs é o de gerar menos calor e o de promover maior agilidade na 
polimerização de compósitos resinosos (24). 
Os primeiros LED introduzidos no mercado emitiam radiação com faixa 
espectral estreita, com pico em torno de 470nm, comprimento de onda ideal para 
ativação do fotoiniciador canforoquinona (24). Entretanto, devido a necessidade de 
se ter resinas com cores mais translúcidas e claras, outros tipos de fotoinicadores, 
como a lucerina, surgiram no mercado. Estes são fotoativados por comprimentos de 
onda menores – próximos ao da luz ultravioleta (≈ 410nm) – e, embora possam ser 
ativados pelo espectro de emissão mais amplo dos equipamentos de luz halógena, 
eles são fracamente ativados pelos LED de primeira e de segunda geração (emitem 
comprimento de onda próximos a faixa de luz azul – 470nm) que emitem pouca luz 
abaixo de 420 nm (39). 
Para resolver esta questão, surgiram os LED de terceira geração, ou seja, 
aparelhos que emitem luz com mais de uma faixa de comprimento de onda, 
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geralmente, na faixa de luz violeta e azul. Os fotopolimerizadores desta geração são 
denominados multi-wave ou multi-peak ou polywave, como por exemplo, o Valo Led 
(Ultradent Products Inc) e o Bluephase G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.).  Estes aparelhos 
devem ser capazes de ativar todos os fotoiniciadores utilizados nos materiais 
resinosos atuais (39).  
Porém, o risco de danos pulpares é maior durante a polimerização de 
materiais resinosos com estes novos aparelhos, que tem alta potência, comparando 
com aparelhos de gerações anteriores, pois pode resultar em mais calor transmitido 
para a polpa dentária (40). 
O tipo de aparelho fotopolimerizador é, então, fator crucial na geração de 
calor. A distância entre o aparelho e a superfície do material restaurador é outro fator 
que influencia no aumento de temperatura. A maior distância entre o aparelho e a 
superfície a ser irradiada pode causar insuficiente polimerização do material, devido 
a redução na energia total. Então a preferência clínica por aparelhos de alta potência 
ou o aumento no tempo de exposição são recursos utilizados na prática clínica para 
diminuir o risco de polimerização inadequada. No entanto, estes recursos aumentam 















3 OBJETIVO  
 
 
Esta pesquisa teve por objetivo geral avaliar in vitro o potencial da 
fotopolimerização com aparelho LED em induzir estresse térmico sobre cultura de 
macrófagos RAW 264.7, assim como, alterações na expressão gênica de HSP70 
após serem submetidos ao estresse térmico gerado pelos fotopolimerizadores LED – 
Valo Led (Ultradent Products Inc), Bluephase G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.) 
Ainda, teve como objetivos específicos avaliar: 
 as possíveis alterações no metabolismo celular por meio do teste de 
metiltetrazolium (MTT);  
 o estresse oxidativo por meio do teste de produção de óxido nítrico (ON);  
 alterações da morfologia celular por meio da microscopia eletrônica de 
varredura (MEV);  
 avaliar as possíveis alterações na expressão gênica de HSP70 por meio 
de Quantitative Polymerase Chain Reaction em tempo real (qPCR-RT). 
A hipótese nula testada no presente estudo foi de que os fotopolimerizadores 
LED avaliados não induzem alterações no metabolismo celular, na produção de 










4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 4.1
 
O presente trabalho é um estudo in vitro da resposta celular ao calor gerado 
por dois diferentes fotopolimerizadores LED de alta potência. Foi avaliada a 
viabilidade celular, produção de óxido nítrico, morfologia celular, nível transcrito de 








 CULTIVO DAS CÉLULAS RAW 264.7 4.2
 
Para a pesquisa in vitro foi utilizada a linhagem celular de um monócito (RAW 
264.7), representando uma célula do sistema imune inato. A linhagem de células 
RAW 264.7 foi obtida do Banco de Células do Rio de Janeiro (CR108). Estas células 
são macrófagos precursores de osteoclastos, derivados de tumores induzidos em 
camundongos machos BALB/c infectados com o vírus da leucemia murina de 
Abelson (42). As células foram cultivadas em garrafas plásticas (Costar Corp., 
Cambridge, MA, EUA) em meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium) (Gibco, EUA), suplementado com 10% de soro bovino fetal (SFB) (Gibco, 
EUA), 0,5% de solução de aminoácidos MEM (Gibco, EUA) e em estufa contendo 




Seleção dos aparelhos fotopolimerizadores LED 
Avaliação viabilidade celular e produção de óxido nítrico 
Avaliação morfologia celular 
Etapa 4 Avaliação de nível transcrito de HSP 70  
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subcultivadas até a obtenção do número de células suficiente para a realização dos 
experimentos.  
 
                  
Figura 1: Foto ilustrativa do cultivo celular em garrafas plásticas. 
 
Para a realização dos testes de viabilidade celular, produção de óxido nítrico 
e morfologia celular cinquenta mil células (5x104 células por poço) em 1mL meio de 
cultura DMEM completo foram cultivadas em placa de cultura de 24 poços. Já para a 
avaliação da expressão gênica do HSP70, através do teste de PCR quantitativo em 
tempo real (qRT-PCR), trezentas mil células (3x105 células por poço) foram 
cultivadas em 1mL de meio de cultura completo. As placas foram mantidas em 
atmosfera umedecida de 5% de CO2, na temperatura de 37 
oC durante todas as 
etapas do cultivo. Decorridas as 24 horas de cultura, as placas foram retiradas da 
estufa e os procedimentos de irradiação com aparelhos LED foram realizados sobre 
o fundo das placas.  
 
 OBTENÇÃO DO DISCO DE DENTINA 4.3
 
Dente terceiro molar humano hígido foi coletado mediante aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde. O dente, após 
remoção dos restos orgânicos, foi armazenado em solução de timol 0,12%, 4oC, e 
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utilizados dentro de um período máximo de 3 meses após sua obtenção. Do dente 
obtido foi realizado um único disco de dentina, correspondente à região 
imediatamente acima dos cornos pulpares. Para isto, o dente foi fixado em uma base 
de madeira com godiva, e com auxílio de uma máquina para cortes ISOMET 1000 
equipada com disco diamantado (BUEHLER, Lake Bluff, IL, EUA) e sempre 
refrigerado em água, um primeiro corte transversal foi realizado aproximadamente 2 
mm acima da junção amelo-cementária no sentido oclusal, removendo desta forma 
as raízes dentárias. Cortes seqüenciais foram realizados até a obtenção de uma 
superfície plana em dentina sem a presença de projeções dos cornos pulpares, 
inspecionada delicadamente, com auxílio de sonda exploradora. Em seguida, um 
novo corte foi realizado a 0,5 mm de distância desta superfície, resultando na 
obtenção de um disco de dentina com essa espessura (Figura 2). O disco foi 
cuidadosamente inspecionado em microscópio estereoscópico (modelo SZX7, 
Olympus, São Paulo, Brasil) para verificação da presença de esmalte no lado oclusal 
e de defeitos resultantes das projeções dos cornos pulpares do lado pulpar. Em 
seguida, o disco foi manualmente desgastado a custa da face oclusal, com lixa de 
carbeto de silício 320 umedecida com água destilada até a espessura final de 0,4 
mm (simulando cavidade muito profunda), determinada com o auxílio de um 
paquímetro digital com precisão de 0,01 mm (Mitutoyo Sul Americana Ltda, Suzano, 
São Paulo, Brasil) (Figura 3). O disco de dentina foi armazenado em tampão fosfato 
(PBS, pH 7,2). 
 
 





Figura 3: Imagem ilustrativa da obtenção da espessura final de 0,4mm do disco de dentina. (A) Disco 
sendo lixado na face oclusal para obtenção da espessura final. (B) Mensuração da espessura final 
com paquímetro.  
 
 PROCEDIMENTO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO  4.4
 
Os aparelhos fotopolimerizadores LED usados no experimento foram o Valo 
Led (Ultradent Products Inc) e Bluephase G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.). As 
informações sobre a intensidade de luz usada e o tempo de fotopolimerização estão 
na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Fotopolimerizadores testados, potência, tempo de fotopolimerização, densidade de 
energia 
 






Valo Led (Ultradent 
Products Inc) 







Bluephase G2 (Ivoclar 
Vivadent Ltda.) 







Para avaliação da viabilidade celular, da produção de óxido nítrico e da 
morfologia celular, os grupos foram divididos em sete, do seguinte modo: G1 – grupo 
controle; G2 – Valo; G3 – Valo e dentina; G4 – Valo e dentina e resina; G5 – 
Bluephase; G6 – Bluephase e dentina; G7 – Bluephase e dentina e resina (Tabela 




receberam irradiação diretamente sobre a base da placa sem interposição de 
barreira. Os G3 e G6 receberam irradiação sobre o fundo da placa usando um disco 
de dentina de espessura de 0,4mm como barreira. Já os grupos G4 e G7 foram 
irradiados com interposição de um disco de dentina (0,4mm de espessura) junto a 
um disco de resina polimerizado tendo 1mm de espessura (resina 3M Z350XT cor 
A3D) para simular uma situação clínica de uso do aparelho fotopolimerizador. O 
grupo G1 foi o controle, não recebeu irradiação. Os grupos testes receberam a 
incidência do fotopolimerizador através do fundo da placa na região de cada poço 
por tempo total de 40 segundos (Figura 4).  
 





G1 Grupo controle negativo 
G2 (VALO 1) Irradiação com o VALO diretamente sobre as células 
G3 (VALO 2) irradiação com o VALO com interposição de disco de dentina 
G4 (VALO 3) irradiação com o VALO com interposição de disco de dentina e de resina 
G5 (BLUEPHASE 1) Irradiação com o BLUEPHASE diretamente sobre as células 
G6 (BLUEPHASE 2) irradiação com o BLUEPHASE com interposição de disco de dentina 
G7 (BLUEPHASE 3) 





Figura 4: Demonstração do procedimento de fotopolimerização através da base da placa de cultivo 
celular de 24 poços. 
 
Os grupos testes (G2, G3, G4, G5, G6, G7) receberam irradiação com os 
respectivos aparelhos LED 24 horas após o cultivo celular em placas de cultura de 
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24 poços (Figura 5). Todos os grupos testes foram mantidos protegidos com papel 
alumínio o tempo todo para evitar a radiação da luz do ambiente. A permanência de 
cada grupo fora da estufa foi de 30 minutos, tempo suficiente para que eles fossem 
tratados com os aparelhos fotopolimerizadores. O grupo teste, apesar de não ter 
recebido tratamento, também foi mantido fora da estufa protegido por papel alumínio 
durante o mesmo tempo dos demais. 
Após a fotopolimerização, as placas de cultivo foram armazenadas na estufa 




Figura 5: Ilustração das placas de cultivo de 24 poços juntamente com os discos de dentina e resina 
e os aparelhos LED Valo e Bluephase 
 
Os testes para análise da viabilidade celular (MTT), do estresse oxidativo 
(ON) e da morfologia celular (MEV) foram realizados 72h após o tratamento das 
células com os LED, já o teste para análise da expressão de HSP 70 (qPCR-RT) foi 
iniciado 6h após o tratamento. 
 
 ANÁLISE DA VIABILIDADE CELULAR PELO ENSAIO DE MTT  4.5
 
Amostras de cada grupo foram utilizadas para avaliação do metabolismo 
celular através do teste de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de 
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tetrazolina). O MTT determina a atividade da enzima desidrogenase succínica 
produzida pelas mitocôndrias celulares. A análise do metabolismo celular foi 
realizada por meio da avaliação colorimétrica da reação das mitocôndrias das 
células viáveis ao sal de brometo [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium] 
(MTT). Quando as células são expostas ao sal de MTT, desidrogenases 
mitocondriais clivam o anel de tetrazólio transformando o meio em um composto de 
coloração arroxeada, resultante dos cristais de formazan (44). 
Para o experimento, a viabilidade foi analisada pelo teste de MTT 72 horas 
após a fotopolimerização. As células em contato com a solução de MTT foram 
incubadas por 4 horas a 37˚C em 5% CO2. Decorrido este período, a solução de 
MTT foi removida cuidadosamente e substituída por 350 µl da solução de DMSO 
(Sigma Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, EUA), a qual apresenta como objetivo 
dissolver os cristais violeta resultantes da clivagem do anel do sal de metiltetrazolium 
pela enzima desidrogenase succínica das mitocôndrias das células viáveis (Figura 6) 
(44). Após homogeinização, a solução  foi ressuspendida e foi depositado 100 μl em 
três poços de uma placa de 96 para quantificação da absorbância a 595nm em leitor 
de ELISA (EON; Thermoplate, Shenzhen, China).  
Os resultados foram calculados por meio da média em valores numéricos das 
alíquotas de cada poço. Os valores finais obtidos para cada grupo experimental e 
controle foram submetidos à análise estatística. O experimento foi realizado em 
triplicata, em momentos diferentes, com n=12. 
 
Figura 6: Placa demonstrativa do teste colorimétrico de viabilidade celular MTT. A cor arroxeada 
evidencia maior viabilidade, proporcional a produção de desidrogenase succínica.  
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 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 4.6
 
A taxa de produção de óxido nítrico foi usada para análise do estresse 
oxidativo. O teste é realizado pela avaliação colorimétrica da reação entre os 
radicais livres de óxido nítrico e uma solução reveladora. É feita uma curva padrão 
de nitrito de sódio através de diluição seriada, o nitrito em contato com a solução 
reveladora forma uma escala que vai do roxo até amarelo claro (45). 
Para este teste, 100µL do sobrenadante de cada amostra do meio de cultura 
das placas do ensaio de MTT foram removidos três vezes e colocado em três poços 
da placa de 96 poços 72 horas após a irradiação das células. Em cada poço da 
placa de 96 foi adicionado 100µL de solução reveladora. Em seguida, se realizou a 
leitura da absorbância em leitor de ELISA à 490nm (EON; Thermoplate, Shenzhen, 
China) (Figura 7).  
 
 
Figura 7: Placa demonstrativa do teste colorimétrico de produção de Óxido Nítrico. As linhas A e B 
representam a curva padrão de colorimetria para referência dos valores de absorbância, durante a 
leitura, enquanto as linhas C, D, E, F, G e H de coloração clara demonstram que não foi evidenciada 






 ANÁLISE DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA  4.7
 
Dois espécimes de cada grupo foram destinados para a avaliação da 
morfologia celular em microscópio eletrônico de varredura (JSM-7001F Fild 
Scanning Electron Microscope, JEOL, EUA).  Para o experimento, lamínulas de vidro 
com 12 mm de diâmetro (Fisher Scientific, Suwanee, GA, EUA) foram posicionadas 
na base dos compartimentos da placa de cultura de 24 poços antes do cultivo 
celular. Para esta etapa do experimento, as lamínulas foram previamente lavadas 
com uma solução salina fosfatada tamponada (PBS) e esterilizadas quimicamente 
em etanol a 70% por no mínimo 6 horas. Em seguida, em capela de fluxo laminar 
vertical, elas foram lavadas em PBS, por três vezes sob agitação constante, durante 
quinze minutos cada lavagem para remoção de resíduos da solução de etanol. 
Posicionadas as lamínulas no fundo dos poços, estes foram preenchidos com 1 mL 
de meio de cultura DMEM completo viabilizando o plantio das células como no início 
do experimento. Decorridas 24 horas do plantio celular, as células foram irradiadas 
com os respectivos aparelhos LED.  
Após 72 horas do tratamento com luz, os sobrenadantes foram removidos e 
as células aderidas às lamínulas de vidro foram fixadas por vinte e quatro horas em 
glutaraldeído 2,5% com pH ajustado em 7,2. Decorrido este tempo, as lamínulas 
foram lavadas por três vezes com 1 mL de PBS (cinco minutos cada lavagem), 
seguida de lavagem por duas vezes em 1 mL de água destilada (quinze minutos 
cada lavagem), e desidratação em 1mL de solução de etanol 30%, 50% e 70%, 2x 
95% e 2x 100% (trinta minutos em cada solução). Então, a última solução foi 
descartada e as lamínulas contendo as células foram removidas do fundo dos 
compartimentos com uma pinça cirúrgica e sonda exploradora e, em seguida, 
fixadas em stubs. Estes foram mantidos por quarenta e oito horas no dessecador e, 
após isso, foram metalizados e analisados em microscópico eletrônico de varredura 
(JEOL JSM-7001F; Field Emissiom Scaning Electron Microscope) para determinação 





 ANÁLISE DE NÍVEL TRANSCRITO DE HSP 70  4.8
 
O nível de transcrito do gene HSP70 foi verificado por meio do método de 
PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR). As células RAW 264.7 foram cultivadas 
em placa de cultura de 24 poços, na concentração de 3 x 105 células por poço 1mL 
de meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) (Gibco, EUA), suplementado 
com 10% de SFB  (Gibco, EUA) e mantidas em estufa contendo 5% de CO2, a 37ºC 
e 95% de umidade. Posteriormente, foram estimuladas com os respectivos 
fotopolimerizadores. Decorridas 6 horas do tratamento com a luz, um pool de células 
com três poços de cada grupo citado anteriormente foram lisadas com Trizol 
(Invitrogen), e o RNA foi extraído conforme protocolo previamente estabelecido. A 
concentração e a pureza do RNA extraído foi avaliada por espectrofotômetro 
(NanoDrop 2000, Thermo Scientific), aferindo a absorbância em 260 nm e a razão 
de A260/A280. As amostras de RNA foram aplicadas em gel de agarose 1% corado 
com brometo de etídeo (0,5 μg/mL) para avaliar a integridade e qualidade do RNA. A 
síntese de cDNA foi realizada a partir de 1 μg de RNA total de cada amostra, 
utilizando o kit RT2 First Strand Kit (Qiagen), conforme instruções do fabricante. 
Para a PCR em tempo real, o kit GoTAQ® qPCR Master Mix (Promega, A6001) foi 
utilizado, observando as recomendações do fabricante. Uma alíquota de 1/5 da 
reação de cDNA foi inserida em reação de amplificação de PCR em tempo real, em 
um volume final de 10 μL (5 μL de GoTAQ® qPCR Master Mix (Promega), 2,0 μL de 
cDNA, 2,6 μL de água deionizada e 0,2 μM de cada oligonucleotídeo específico 
forward e reverse apresentados na Tabela 2. Todos os oligonucleotídeos foram 
validados previamente, e o experimento foi realizado em triplicata em momentos 
diferentes. 
 
Tabela 3 - Sequência de oligonucleotídeos 
 
 
GENES FORWARD REVERSE 
GAPDH TGAAGCAGGCATCTGAGGG CGAAGGTGGAAGAGTGGGAG 
Hsp70 CAGCGAGGCTGACAAGAAGAA GGAGATGACCTCCTGGCACT 
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 ANÁLISE ESTATÍSTICA 4.9
 
Para os dados obtidos no teste de MTT e NO, a normalidade foi avaliada por meio 
do teste estatístico Shapiro Wilk. Em ambos os casos, não foi observada distribuição 
normal dos dados, o que indicou o uso dos testes não-paramétricos Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney para analise estatística. Para os dados de PCR-RT, foi utilizado o 



















5 RESULTADOS  
 
 
 ENSAIO DO MTT  5.1
 
A fim de verificar a normalidade dos dados obtidos pelo ensaio de MTT, 
utilizou-se o teste de Shapiro Wilk (p=0.000), o qual identificou a não normalidade 
dos mesmos. Dessa forma, optou-se por utilizar testes não paramétricos para 
análise estatística. O teste Kruskal-Wallis identificou diferença estatisticamente 
significante entre os grupos (p=0.0001). Na tabela 4 estão apresentados os valores 
de média e desvio padrão, assim como mediana e distância interquartil, além dos 
resultados da análise estatística obtida por meio do teste de Mann-Whitney dos 
dados de absorbância obtidos pelo MTT.  
 
Tabela 4 - Valores da média e desvio-padrão assim como da mediana e distância interquartil dos 
valores em absorbância do teste de MTT  
Grupo Média (DP) Mediana (IQR) 
1-Controle negativo 2.10 (0.57)
a
 2.11 (1.68-2.52) 
2-VALO1 0.64 (0.10)
b
 0.64 (0.58-0.70) 
3-VALO2 0.75 (0.35)
b
 0.62 (0.45-1.01) 
4- VALO3 2.59 (0.41)
c
 2.53 (2.20-3.02) 
5-BLUEPHASE1 2.41 (0.11)
a,c
 2.47 (2.26-2.61) 
6-BLUEPHASE2 2.52 (0.31)
c
 2.82 (2.06-2.94) 
7-BLUEPHASE3 2.94 (0.18)
d
 3.02 (2.79-3.24) 
*letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos (Mann-Whitney).  
 
Observa-se que os grupos Valo1 (irradiação diretamente sobre as células) e 
Valo 2 (irradiação com interposição dentinária) resultaram nos menores valores de 
MTT quando comparados com o controle negativo (p<0.05). Essa redução do 
metabolismo celular variou entre 64,28 a 69,52 %.  Ainda, os grupos Valo3, 
Bluephase 2 e Bluephase 3 apresentaram valores de metabolismo celular 
estatisticamente superiores ao controle negativo (p<0.05). O aumento observado no 
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metabolismo celular foi de 23,33%, 20%, 40% respectivamente. A figura 8 apresenta 
a distribuição dos valores de absorbância obtidos no ensaio de MTT em um gráfico 
do tipo box-plot.  
 
 
Figura 8: Gráfico do tipo box-plot com valores de absorbância em μM obtidos no ensaio de MTT, 
após 72h de incubação, para os diferentes grupos experimentais (G1 – grupo controle; G2 -  
irradiação com o Valo diretamente sobre as células; G3 - irradiação com o Valo com interposição de 
disco de dentina;  G4 -  irradiação com o Valo com interposição de disco de dentina e disco de resina; 
G5  - irradiação com o Bluephase diretamente sobre as células; G6 - irradiação com o Bluephase com 
interposição de disco de dentina;  G7 - irradiação com o Bluephase com interposição de disco de 
dentina e disco de resina). As barras representam a mediana e a distribuição dos valores de 
absorbância divididos em quartis após os testes de Kruskal-Wallis (p=0.0001) e de Mann-Whitney.   
 
 ENSAIO DE NO 5.2
 
Assim como os dados obtidos pelo ensaio de MTT, os dados obtidos no 
ensaio de NO não apresentaram uma distribuição normal e por isso testes não 
paramétricos foram utilizados na análise estatística. O teste de Kruskal Wallis 
identificou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0.0000). A 
tabela 5 apresenta os valores de média e desvio padrão, assim como mediana e 
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distância interquartil, além dos resultados da análise estatística obtida por meio do 
teste de Mann-Whitney para os valores de ON detectados. 
 
Tabela 5 - Valores da média e desvio-padrão assim como da mediana e distância interquartil dos 
valores em absorbância do teste de NO 
Grupo Média (DP) Mediana (IQR) 
1-Controle negativo  2.17 (1.97)
a
 1.66 (0.43-4.22) 
2-VALO1 0.26 (0.46)
b
 0 (0 -0.45) 
3- VALO2 0.15 (0.31)
b
 0 (0-0.15) 
4- VALO3 1.17 (1.42)
b,c
 0.07 (0-2.14) 
5-BLUEPHASE1 0.66 (0.84)
b
 0.21 (0-1.27) 
6-BLUEPHASE2 0.45 (0.72)
b
 0.036 (0-0.56) 
7-BLUEPHASE3 2.13 (2.15)
a.c
 1.55 (0-4.39) 
*letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos (Mann-Whitney). 
  
Observa-se a partir dos dados que a produção de oxido nítrico foi baixa para 
todos os grupos, sendo que o grupo controle (G1) assim como Bluephase 3 (G7) 
foram os que apresentaram valores estatisticamente superiores aos demais grupos 
(p<0.05). A figura 9 apresenta a distribuição dos valores de absorbância obtidos no 





















Figura 9: Gráfico do tipo box-plot com valores de absorbância em μM obtidos no ensaio de ON, após 
72h de incubação, para os diferentes grupos experimentais (G1 – grupo controle; G2 -  irradiação 
com o Valo diretamente sobre as células; G3 - irradiação com o Valo com interposição de disco de 
dentina;  G4 -  irradiação com o Valo com interposição de disco de dentina e disco de resina; G5  - 
irradiação com o Bluephase diretamente sobre as células; G6 - irradiação com o Bluephase com 
interposição de disco de dentina;  G7 - irradiação com o Bluephase com interposição de disco de 
dentina e disco de resina). As barras representam a mediana e a distribuição dos valores de 
absorbância divididos em quartis após os testes de Kruskal-Wallis (p=0.0000) e de Mann-Whitney.   
 
 MORFOLOGIA CELULAR (MEV) 5.3
 
A Figura 10 é representativa do grupo controle negativo, no qual, os 
macrófagos foram expostos somente ao meio de cultura ao longo do experimento. 
Observa-se que a lamínula não se encontra confluente. Ainda, observa-se a 
morfologia celular característica da cultura RAW com células arredondadas e a 
presença de delgados filamentos citoplasmáticos recobrindo o substrato de vidro e 




Figura 10: Imagens representativas do grupo controle - exposto apenas ao meio de cultura DMEM. 
Observa-se a não confluência da lamínula e a morfologia celular arredondada e com a presença de 
delgados filamentos citoplasmáticos. (A) aumento de 500X; (B) aumento de 1000X.   
 
A Figura 11 é representativa dos grupos submetidos a fotopolimerização com 
Valo nas diferentes condições experimentais. Observa-se para figuras 11A e 11B, a 
presença de células com menor número de prolongamentos entre elas. Ainda, as 
setas brancas indicam presença de restos/fragmentos celulares evidenciando morte 
celular nesses grupos, que foram irradiados diretamente sem presença de barreira 
dentinária ou resinosa. As figuras 11C e 11D são representativas dos grupos 
irradiados com Valo na presença de barreira dentinária. Observa-se uma morfologia 
semelhante ao grupo anterior, com modificações nos prolongamentos 
citoplasmáticos e presença de regiões que indicam presença de restos/fragmentos 
celulares. Já para o grupo irradiado na presença de barreira dentinária e resinosa 
(Figuras 11 E e F), observa-se um maior número de células com manutenção de 
morfologia características dos macrófagos RAW. Ainda, as setas amarelas indicam 
um maior número de mitoses para esse grupo, justificando os valores aumentados 







Figura 11: Imagens representativas dos grupos expostos a irradiação do aparelho Valo LED. As 
setas brancas indicam presença de restos/fragmentos celulares evidenciando morte celular e as 
setas amarelas indicam presença de mitoses. (A) (B) Grupo Valo 1 - aumento de 500X e aumento de 
1000X, respectivamente; (C) (D) Grupo Valo 2 - aumento de 500X e aumento de 1000X, 







A Figura 12 é representativa dos grupos submetidos a fotopolimerização com 
Bluephase nas diferentes condições experimentais. Observa-se para figuras 12A e 
12B, a presença de células com morfologia celular um pouco alterada, mais circular 
e com menor número de prolongamentos entre elas (setas azuis). Ainda, as setas 
brancas indicam presença de restos/fragmentos celulares evidenciando morte 
celular nesses grupos, que foram irradiados diretamente sem presença de barreira 
dentinária ou resinosa. As figuras 12C e 12D são representativas dos grupos 
irradiados com Bluephase na presença de barreira dentinária. Observa-se uma 
morfologia semelhante ao grupo controle e com uma grande quantidade de mitoses 
(setas amarelas). O mesmo padrão morfológico foi observado para o grupo irradiado 
na presença de barreira dentinária e resinosa (Figuras 12 E e F), um maior numero 
de células com manutenção de morfologia características dos macrófagos RAW. 
Ainda, as setas amarelas indicam um maior número de mitoses, justificando os 














Figura 12: Imagens representativas dos grupos expostos a irradiação ao aparelho Bluephase G2. As 
setas azuis apontam células com morfologia celular um pouco alterada, mais circular e com menor 
número de prolongamentos entre elas. Já as setas brancas indicam presença de restos/fragmentos 
celulares evidenciando morte celular e as setas amarelas indicam presença de mitoses. (A) (B) Grupo 
Bluephase 1 - aumento de 500X e aumento de 1000X, respectivamente; (C) (D) Grupo Bluephase 2 - 
aumento de 500X e aumento de 1000X, respectivamente; (E) (F) Grupo Bluephase 3 - aumento de 






 NÍVEL TRANSCRITO DE HSP 70 5.4
 
A fim de avaliar os níveis transcritos do gene HSP 70 em células RAW 264.7 
submetidas a irradiações com os fotopolimerizadores LED – Valo Led (Ultradent 
Products Inc) e Bluephase G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.) realizou-se o teste de PCR 
quantitativo em tempo real (qRT-PCR).  A figura abaixo representa os dados 
expressos como a média ± SEM de um experimento representativo de três 
experimentos independentes realizados em triplicata. *p < 0,05 versus grupo sem 












Figura 13: O gráfico representa os dados expressos como a média ± SEM de um experimento 
representativo de três experimentos independentes realizados em triplicata. 
*
p < 0,05 versus grupo 
sem estimulo, one-way ANOVA e teste de Tukey. Valo 1 – irradiação diretamente sobre as células; 
Valo 2 – irradiação com interposição de disco de dentina; Valo 3 – irradiação com interposição de 
disco de dentina e disco de resina. Bluephase 1 – irradiação diretamente sobre as células; Bluephase 
2 - irradiação com interposição de disco de dentina; Bluephase 3 - irradiação com interposição de 




Verifica-se que os grupos Valo 1 e Bluephase 1 foram os que apresentaram 
diferença estatisticamente significantes, ou seja, os que resultaram em maiores 
valores de nível transcrito de HSP 70 quando comparados com o grupo controle 
negativo (grupo sem estímulo)  (*p < 0,05). Exceto estes dois grupo, os demais não 























Os efeitos do calor sobre a polpa dentária já foram documentados algumas 
vezes na literatura. Zach e Cohen (1965) foram os precursores destes estudos e 
relataram em um estudo in vivo os danos irreversíveis sobre a polpa dentária de 
macacos Rhesus quando ocorreu elevação da temperatura em mais de 5,6 ºC (21).  
Apesar de este estudo ser referência na literatura, ainda há dúvidas se esta 
temperatura limite pode ser considerada para dentes humanos (27, 46). De qualquer 
forma, pesquisas demonstraram o aumento de temperatura na câmara pulpar devido 
a aplicação de luzes (nas cores azul ou vermelha) sobre dentes hígidos ou dentes 
previamente preparados. Com o advento de fotopolimerizadores de alta intensidade 
de saída de luz, chegando até 3000mW/cm2, questionamentos sobre a possibilidade 
destas luzes de alto desempenho aquecerem a polpa de modo suficiente para 
causar necrose pulpar apareceram (27, 46).  Porém, ainda não há relatos sobre 
necrose pulpar causada por fotopolimerizadores de alta potência de luz. A necrose 
pulpar devido ao calor não envolve bactérias e só poderia ser notada muitos meses 
ou anos depois que a exposição ao calor ocorreu, momento em que o dentista, 
provavelmente, relacionaria a necrose pulpar com outros fatores, como possíveis 
cáries secundárias ou trauma (27). 
O presente estudo propôs avaliar o potencial de influência de aparelhos 
fotopolimerizadores LED de terceira geração em induzir estresse térmico sobre 
cultura celular de macrófagos RAW 264.7, assim como, as alterações nos níveis 
transcritos de HSP70. Para isso os aparelhos Valo LED (Ultradent Products Inc) e 
Bluephase G2 (Ivoclar Vivadent Ltda.) foram selecionados. Optou-se por testá-los 
em sua potência máxima: modo HIGH POWER (1200mW/cm2) para o Bluephase e 
modo X-POWER (3200mW/cm2) para o Valo durante o tempo total de 40 segundos. 
Os resultados da presente pesquisa rejeitam a hipótese nula avaliada uma vez que 
ambos os aparelhos testados resultaram em alterações de metabolismo celular, 
morfologia celular e níveis de expressão gênica de HSP70.  
Segundo o estudo de Park SH et al. (2010) (27), é aconselhável limitar o 
tempo de exposição a 20 segundos para um dispositivo cuja densidade de potência 
esteja entre 1200 e 1600 mW/cm2 e a 10 segundos para um dispositivo cuja a 
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densidade de potência é entre 2000 e 3000 mW/cm2. Apesar dessa indicação, a 
maioria dos cimentos resinosos ou mesmo compósitos no mercado não apresentam 
em seu manual de instrução diferenciação de tempo de fotopolimerização de acordo 
com o tipo de aparelho empregado. Dessa forma, comumente, o clínico acaba por 
empregar o mesmo protocolo de cimentação mantendo um tempo padrão de 
exposição à luz, sem considerar o tipo de aparelho.  
Nesta pesquisa as células foram irradiadas através da base da placa de 
cultivo celular e durante todo o tempo foram mantidas em meio de cultura DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) (Gibco, EUA), suplementado com 10% de 
soro bovino fetal (SFB) (Gibco, EUA). Em alguns estudos anteriores, como de 
Turrioni, A. S. et al. (2010) (47), o meio de cultura foi trocado para um com 0,5% de 
SFB após 12h de semeadura a fim de causar um estresse nutricional e poder 
evidenciar o potencial da luz em bioestimular a célula. No entanto, no presente 
estudo, o objetivo não foi avaliar o potencial em bioestimular as células com LED e 
sim analisar os possíveis efeitos negativos tanto na viabilidade e morfologia celular 
como na produção de HSP influenciada apenas pela fotopolimerização intensificada. 
Dessa forma, foi necessário evitar outros tipos de estresse a fim de focar apenas no 
possível estresse térmico. Além disso, não houve troca do meio de cultura por um 
meio incolor, como a solução tampão, imediatamente antes de irradiar as células. O 
meio de cultura manteve-se o mesmo durante todo o tempo de incubação, ao final 
do período de 72h para os testes de MTT, ON e MEV e do período de 6h para o 
teste de qRT-PCR não foi observado alteração de coloração do meio e nem de pH. 
Sabe-se que o corante presente no meio celular DMEM pode causar absorção dos 
comprimentos de onda dos aparelhos LED como também mostra Turrioni, A. S. et al. 
(2010) (47). No entanto, considerando o que é encontrado clinicamente, as células 
estão em um meio ricamente proteico e de cor vermelha (sangue), de forma que 
esses fatores podem alterar a absorção de comprimentos de onda.  
O disco de dentina utilizado no presente estudo foi de 0,4 mm, o que simula 
uma cavidade muito profunda sem exposição pulpar.  Segundo Turrioni et al. (2013), 
(48) espessuras maiores, como 0,5 ou 1,0 mm, de dentina atenuam a luz azul de 
forma mais eficaz, de modo que, um maior valor de irradiação seria necessário para 
permitir maior passagem da luz. Atualmente com a indicação de sistemas 
autocondicionantes até mesmo para dentina profunda, é possível que em certas 
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regiões como nos cornos pulpares, existam regiões em que a dentina seja menor 
que 0,5 mm. Ainda, no preparo de coroas cerâmicas, sabe-se que a dentina cervical 
estará mais profunda do que aquela no terço médio. Dessa forma, optou-se por 
utilizar uma situação extrema a fim de avaliar os possíveis efeitos da luz nessas 
situações. 
Os resultados do presente estudo rejeitam a hipótese nula, uma vez que a 
irradiação com os aparelhos LED foi capaz de causar alterações significativas no 
metabolismo e morfologia celulares e assim como induzir a expressão gênica de 
HSP70. Para a análise da viabilidade celular, o ensaio de MTT foi realizado. Os 
grupos Valo 1 e Valo 2 apresentaram os menores valores de MTT quando 
comparados com o controle negativo. Já os grupos Valo 3, Bluephase 2 e Bluephase 
3 apresentaram valores de metabolismo celular estatisticamente superiores ao 
controle negativo. Nestes grupos a irradiação ocorreu com interposição de barreira 
de dentina e resina ou apenas de dentina.  Turrioni et. al (2013) (48) demonstrou 
que a presença de barreira dentinária com espessura de 0,2mm, 0,5mm, 1mm gera 
atenuação da incidência luminosa de LED azul de comprimento de onda de 450nm 
(±10nm) que varia de 48% (0,2mm), 56% (0,5mm) e 70% (1mm). Além disso, a 
densidade de potência que atinge as células é muito menor do que a aplicada à 
dentina, principalmente por causa da dispersão da luz. Em outro estudo, Turrioni et. 
al (2015) (49) relatou  que a irradiação transdentinal (disco dentina 0,2mm 
espessura) com LED azul (450nm) (25j/cm2) de células tipo odontoblastos foi capaz 
de causar algum estímulo no metabolismo celular. Estes achados podem justificar o 
resultado obtido nesta pesquisa, ou seja, apesar do grupo Valo 3 ter sido irradiado 
com densidade de energia de 80J/cm2, a quantidade de energia total que atingiu as 
células foi menor devido a presença de barreira de dentina e de resina. Sendo 
assim, esta densidade de energia total pode ter bioestimulado os macrófagos RAW 
264.7. Para os grupos Bluephase 2 e Bluephase 3 a ideia é a mesma. Porém, pouco 
se sabe sobre os mecanismos de transmissão de luz LED através da dentina e a 
dose de energia ideal necessária para causar a bioestimulação de células de polpa 
de dentes previamente submetidas a um estímulo agressivo, mas esta hipótese 
pode explicar o maior metabolismo celular destes grupos se comparado com o grupo 
controle.   
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Com relação aos dados obtidos pela análise de produção de óxido nítrico 
(ON), observou-se que, em geral, a produção de ON foi baixa para todos os grupos. 
Os grupos G2 (Valo 1) e G3 (Valo 2) apresentaram menores valores para ON, isto 
ocorreu devido as menores viabilidades celulares demonstradas no ensaio de MTT 
para este grupos. Já o grupo controle (G1) assim como Bluephase 3 (G7) foram os 
que apresentaram valores de ON estatisticamente superiores aos demais grupos. 
Apesar de ter havido diferença entre estes grupos, a quantidade de ON produzido é 
consideravelmente baixa para todos, o que indica não haver uma diferença 
significativa. É possível que a própria metodologia gere algum tipo de estresse 
celular, uma vez que as células permaneceram fora da incubadora, com variação de 
temperatura e CO2, o que justifica este valor de ON observado para o controle 
negativo. O ON é um radical livre gasoso, considerado como um dos mediadores da 
inflamação tecidual (50), mediando atividades pró-inflamatórias e sinais para o 
crescimento e diferenciação celular (51). O ON desempenha duas funções sobre as 
células: função de citotoxicidade e função regulatória. Nas funções regulatórias, sob 
condições fisiológicas, a produção de ON é reduzida, mediando o relaxamento de 
vasos, o controle da adesão e a agregação plaquetária e de neutrófilos (52). 
Contudo, a citotoxicidade é observada quando há grande produção de ON por 
macrófagos, hepatócitos e outras células, após a exposição a citocinas ou a outros 
agentes inflamatórios (53). Os resultados deste estudo permitem observar que, em 
geral, a irradiação com os diferentes LED não elevaram a produção de ON em 
comparação ao controle. Nos grupos em que se observou uma redução do 
metabolismo celular, este não aumento de ON pode ser resultado da maior 
quantidade de células mortas logo após o procedimento de fotopolimerização, não 
deixando tempo hábil para produção de ON. Ainda, existem outros radicais livres 
que indicam estresse oxidativo e que não foram investigados na presente pesquisa, 
tais como peróxido de hidrogênio, íons de hidrogênio.  
A resposta ao choque térmico é de extrema importância para que as células 
sobrevivam aos estímulos letais, desempenhando um papel efetivo muito importante 
na sobrevivência celular. Assim, este mecanismo tem despertado interesse por 
causa de seu papel protetor na sobrevivência aos estímulos térmicos e não térmicos 
letais. Atualmente, se sabe que esta resposta pode proteger as células através da 
inibição da expressão de genes pró-inflamatórias, meditando assim os efeitos anti-
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inflamatórios (54). O HSP 70 mostrou desempenhar um papel significativo na 
recuperação de células estressadas, ajudando as proteínas danificadas a 
redobrarem ou participando da síntese de novas proteínas substitutas (55, 56).  
Nesta pesquisa avaliamos os níveis transcritos de HSP 70. Células 
submetidas ao choque térmico podem apresentar um aumento significativo na 
síntese de HSP (28).  Através do teste qRT-PCR,  verificou-se que os grupos Valo 1 
e Bluephase 1 apresentaram diferença estatisticamente significante quando 
comparados com o grupo controle, ou seja, resultaram em maiores valores de nível 
transcrito de HSP 70 quando comparados com o grupo sem estímulo. A irradiação 
nestes grupos foi realizada diretamente sobre as células, diferente dos demais 
grupos, ou seja, não houve barreiras que minimizassem a incidência da luz sobre 
elas, o que pode justificar a maior transcrição de HSP 70.  
Estudo in vitro realizado por Amano T et al. (2006) (57) com células da polpa 
dentária de rato submetidas a aumento de temperatura (42ºC) mostrou a expressão 
de HSP 70 uma hora após o estresse térmico e o aumento desta expressão até seis 
horas após o aquecimento. A degradação da viabilidade da polpa induzida pelo calor 
foi recuperada dentro de 3 horas após o estresse. Segundo os autores, isso sugere 
que o HSP 70 desempenha função na rápida recuperação da polpa dental. Outro 
estudo, in vivo, utilizando irradiação com laser de CO2 sobre células da polpa de rato 
demonstrou alta expressão de HSP 70 nos grupos que receberam o tratamento com 
laser de CO2 em comparação com o controle, que não recebeu tratamento. 
Sugerindo que o aumento da temperatura sobre as células da polpa causou um 
ligeiro dano imediatamente após a irradiação do laser (22). Yamaguchi H et al (2012) 
observaram, in vitro, a expressão de HSP 70 em  cultura de fibroblastos da polpa 
dental humana submetidas à irradiação a laser CO2. Os autores sugeriram que o 
estresse térmico causado pela estimulação ao laser de baixa potência pode estar 
envolvida na inibição da apoptose, possivelmente, pela regulação da HSP 70 (34). 
Embora nenhum destes estudos tenha utilizado fotopolimerizadores LED para 
avaliar a expressão de HSP 70, percebe-se que a expressão de HSP está 
relacionada a elevação da temperatura. Há excassez de pesquisas relacionando 
danos celulares com a incidência de fotopolimerizadores LED de alta potência. Mas 
é sabido que o aumento na expressão de HSP é um mecanismo para verificar os 
efeitos térmicos.  
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O presente estudo apresenta algumas limitações que incluem: a ausência de 
uso de sistemas adesivos – que pode ser um fator irritante para as células ou mais 
uma barreira para atenuar a intensidade luminosa; o uso de células do tipo 
macrófagos de rato e não células humanas; a limitação em não representar todos os 
mecanismos de proteção celular de um organismo vivo, tais como sistemas 
antioxidantes; a não consideração da distância entre a ponta do aparelho 
fotopolimerizador e a parede da cavidade a ser irradiada – o que é outro fator 
atenuante da intensidade de luz que chega a polpa. Apesar dessas limitações, os 
resultados sugerem que a irradiação com os fotopolimerizadores LED usados na 
clínica para procedimentos restauradores pode resultar em alterações do 
metabolismo e morfologia celulares e indução de vias de sinalização para reparar o 
tecido celular danificado. Porém, estudos adicionais são necessários para melhor 
















7 CONCLUSÃO  
 
A partir dos resultados obtidos no presente estudo, concluiu-se que: 
- Os aparelhos LED testados quando utilizados no modo “High power” e “X-
power” foram capazes de causar alterações no metabolismo celular. O 
aparelho VALO quando utilizado diretamente sobre as células ou apenas com 
interposição dentinária resultou em redução significativa do metabolismo 
celular. Já o aparelho Bluephase, na presença de interposição dentinária e/ou 
resinosa resultou no aumento do metabolismo celular. 
- Os aparelhos LED testados quando utilizados no modo “High power” e “X-
power” foram capazes de causar alterações na morfologia celular. O aparelho 
VALO quando utilizado diretamente sobre as células ou apenas com 
interposição dentinária causou danos celulares que envolveram processo de 
morte celular evidenciado pela presença de fragmentos celulares na lamínula 
de vidro. Já o aparelho Bluephase, na presença de interposição dentinária 
e/ou resinosa resultou no aumento de células em mitose.  
- O controle negativo assim como o grupo G7 (Bluephase com interposição 
dentinária e resinosa) apresentaram os maiores valores de produção de óxido 
nítrico. 
- O nível transcrito de HSP70 foi aumentado nos grupos irradiados diretamente 
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